
Fühlerrohr

Fühlerpatrone

Heizblock-Isolierung
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OTHG 105 Fühlertausch:
Gerät wenn möglich kurz erwärmen, 
alten Fühler entfernen, Wärmeleitpaste einbringen 
neuen Fühler auf korrekte Tiefe eintauchen.

02-110-700            
02-110-703
09-800-104.0

Kapillarrohrregler
Überhitzungsschutz
Wärmeleitpaste
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